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Test rapid tip casetd pentru determinarea Opiatelor (OPI) in urina c IE

CODSN 7.9
Principiul: Testul See Now Opiate este imunocromatografic, de tip sandwich, pentru determinarea calitativa a opiatelor si metabolitilor lor in
urind, acesta putand fi determinat la o concentratie de 2000 ng/mL.
Acesta este un test destinat uzului profesional.
Acest test ofera un rezultat preliminar. O atentie sporita trebuie acordata fiecarui rezultat al unui test pentru detectarea consumului de droguri,
iar in mod deosebit analizei unui rezultat preliminar pozitiv. Pentru obtinerea confirmarii unui rezultat, va trebui folosita 0 metoda superioara de
analiza.
Morfina, alaturi de Codeina si derivatele semisintetice ale Morfinei fac parte din categoria opiatelor. Morfina este un metabolit al Heroinei i
Codeinei, prezenta lor in urina fiind un indicator al consumului de opiate. Atat morfina cét si codeina sunt alcaloizi ai opiului. Heroina, fiind un
derivat semisintetic, este mult mai puternic decat morfina. Opiatele si metabolitii acestora pot fi detectate in urina ca rezultat al consumului de
heroina, morfind, codeina sau seminte de mac.
Testul pentru Opiate se bazeaza pe anticorpi monoclonali de la soarece si conjugati coloidali de aur pre-uscati pe test.
Antigenii conjugati din regiunea de test si din regiunea de anticorpi monoclonali de la soarece (din regiunea de control IgG) sunt imobilizati pe
membrana de reactie. Testul este o etapa importanta si competitivd de inhibare imunocromatografica, in care un drog chimic sau un conjugat al
acestuia concureaza cu drogul existent in urina, pentru a limita legarea anticorpilor. Cand partea absorbantd a testului este imbibaté cu uring,
urina va migra prin principiul capilaritatji de-a lungul testului ajungénd la fereastra testului unde vor avea loc reacijile.
Un rezultat negativ va produce doua liniii roz, una aflatd in zona de test iar cealalta aflata in zona de control. Un rezultat pozitiv va produce o
singura linie roz, aflata in zona de control. Lipsa existentei liniei de control in zona de control indica invaliditatea rezultatului.
Materiale prevazute in trusa:

1.
2.
3.

Casetéd / stripul in ambalaj individual din plastic.
Pipeta de plastic de unica folosinta (pentru format caseta).
Instructiuni de folosire.
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Conditii de pastrare: testul se poate pastra la temperatura camerei pana la data inscrisa pe ambalaj. A se pastra ferit de lumind puternica,
umezeala sau caldura.
Recoltarea si pastrarea probei:
Proba de urina poate fi recoltata oricand, intr-un recipient curat sau o eprubeta pentru urina.
Proba poate poate fi pastrata la o temperatura de 2-8°C pentru 72 de ore, sau poate fi pastrata la —20°C pentru testarea dupa o perioada mai
lunga de timp. inainte de efectuarea analizei, proba trebuie adusé la temperatura camerei.
Pentru acele probe de urina cu precipitanti se recomanda filtrarea si centrifugarea, astfel incat proba pentru testare sa fie limpede.
Norme de securitate: utilizatorul acestui test trebuie sa respecte toate normele de securitate prevazute de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru
cazurile in care se manipuleazd material potential infectant, purtator de boli transmisibile. Nu se foloseste caseta dupa data expirarii. Nu se
foloseste caseta decét pentru o singura determinare.
Tehnica de lucru:
1. Scoatefi caseta din ambalaj si agezati-o pe o suprafata neteda si uscata.
2. Pipetati 4 picaturi (0,2mL) din proba in godeu, insa fara ca acestea sa contina bule de aer. Nu pipetati urmatoarea picatura pana
cand cea precedenta nu a fost absorbita!
3. Pentru formatul strip, introduceti testul in recipientul cu urina fara a depasi linia de maxim trasata pe strip. Tineti stripul in pozitie
verticala timp de 10 secunde, dupa care il scoateti si il puneti pe o suprafata absorbanta, plana.
4.  Citifi rezultatele dupa 10 min. Nu depasiti 30 min.
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Interpretarea rezultatelor: odaté cu inceperea desfasurarii testului, o linie roz va apare in zona de control,
C, a ferestrei de citire — linia de control. Atentie! Aceasta linie trebuie sa apara la toate probele pe care le
veti analiza! Daca aceasta linie nu apare, testul este invalid si trebuie repetat. Aparitia unei linii roz in zona
de test, T, a ferestrei de citire indica faptul ca rezultatul este pozitiv.

Rezultatul pozitiv: este dat de prezenta unei linii roz in fereastra de citire.

Rezultatul negativ: este dat de prezenta a doua linii roz in zona de control a ferestrei de citire.

Rezultatul invalid: in absenta oricérei linii. Aceasta inseamna c& a avut loc o greseala in modul de lucru

sau ca reactivii de testare au fost deteriorati. In acest caz trebuie refacut testul cu o noud casata.

Limitele testului: desi acest test are 0 acuratete foarte mare in detectarea Amfetaminei in urina, exista o
foarte mica rata a incidentei unor rezultate eronate. Daca existd o mica suspiciune asupra rezultatului, testul

trebuie repetat (printr-o metodd superioara de analiza), folosindu-se o noua probd de urind proaspat

I.—.I recoltata. Ca si in cazul altor teste de laborator, diagnosticul trebuie interpretat dupa confruntarea rezultatului
testului cu alte investigatii si cu datele clinice.
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Caracteristici:
Sensibilitate analitica Acest test detecteaza prezenta Morfinei si metabolitilor sai in urind, acesta putand fi

@ (‘? @ determinat pana la o concentratie egala sau mai mare de 300 ng/mL.
—_— e

Sensibilitatea relativa : 95%
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Specificitate in urma unui studiu, a fost determinati reactivitatea incrucisata intre compusii inruditi morfinei si caseta de testare. (Tab. )
Specificitatea relativa : 95%
Tabel | - Concentratie de compusi inruditi Morfinei, ce pot da un rezultat pozitiv aproximativ egal cu cel al Morfinei.

Compusi cu structura .
ng/ml Compusi cu structura asemanatoare ng/ml
asemanatoare

Morfina 2000 Hidromorfon 5000
Morfina-3-3-D-Glucuronida 2000 Heroina 5000
Codeina 2000 Oxicodon 10000
6-monoacetilmorfina 5000 Levorfanol 20000
Ethilmorfina 5000 Naloxon 20000
Nalorfina 10000 Thebaine 50000
Hidrocodon 10000 Norcodeina 20000

Un alt studiu a fost facut pentru a determina reactivitati incrucisate intre compusii neinruditi cu amfetamina si caseta de testare, la concentrati
mai mari decat cele gasite in mod normal in probele de urina ale consumatorilor. Nici o reactivitate nu a fost descoperita la substantele dinTab.
Il.

Tabel Il - Compusi testali si descoperiti a nu reactiona cu testul la o concentratie de 1000 pg/ml in urina.

Amobartital Canabinol Mabrotilina
Butabarbital Canabidiol Nortriptilina
Hexobarbital Metadona Promazina
Pentobarbital Difenhidromina Prometazina
Fenobarbital Dextrometorfam Protriptilina
secobarbital Doxilamina Trimipramina
Alprazolam A8-Tetrahidrocanabinol Acetaminofen
Bromazepam AS-Tetrahidrocanabinol Acid Acetilsalicilic
Clonazepam d.-Amfetamina Amikacina
Diazepam Fentermina Acid Ascorbic
Estazolam d-metamfetamina Aspartam
Flunitrazepam Efedrina Sulfat de Atropina
Flurazepam Pseudofedrina Acid Benzoic
Lorazepam I-metamfetamina Cafeina
Nitrazepam [-amfetamina Deoxiefedrina
Nordiazepam Fenciclidina Dextrometorfan
Oxazepam Fenciclidina Morfolina Gentesic acid
Prazepam 4hidroxifenciclidina Histamine
Temazepam Amitriptilina Metaaalone
Trazolam Clomipramina Pendimetrazina
Benzoilecaonina Ciclobenzaprina Penicilina G
Cocaina HCI Desipramina Quinina
Cocaetilena Doxepina Ranitidina
Ecaonina Imipramina Silicilat de Sodiu
11-Nor-A8-Tetrahidrocanabinol carboxilic acid 3,4-Metilenedioxietilamfetamina (MDEA) Triptofan
11-Nor-A®-Tetrahidrocanabinol carboxilic acid d,l-3,4-Metilenedioximetamfetamina (MDMA) Tetraciclina
11-Hidroxi-A®-Tetrahidrocanabinol 3,4-Metilenedioximetamfetamina (MDA) Tetrahidrozolina

Testarea interferentei: Urmatoarele substante nu interfereaza cu testul:

Etanol 1%

Metanol 1%

EDTA 80 mg/d|
Albumina 2,000 mg/dl
Glucoza 2,000 mg/dl
Bilirubina 1,000 pg/d!
Hemoglobina 1,000 pg/d!
PH urinei: pH3-pH9
Gravitate Specifica: 1.003 - 1.040

Restrictii:

Acest produs este destinat utilizarii doar cu probe de urind umana.

Exista posibilitatea s& apara rezultate eronate datorate prezentei unor substante ce interfereaza cu urina, sau a unor factori ce nu {in de
producator, cum ar fi erorile tehnice sau de procedura asociate cu testarea.

Oxidantji sau alte solutji aflate in proba de urina pot provoca un rezultat fals, de aceea trebuie folosita 0 noua proba in astfel de cazuri.

Anumite tratamente pot influenta rezultatul testului.

Acesta este un test calicativ, nu determina cantitatea, nivelul de concentratie sau nivelul de intoxicatje.



	COD SN  7.9

